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Instructions for use

Intended use: To reinforce attachment of
Provox Adhesive base plates to intact skin
around the tracheostoma.
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The Provox Silicone Glue is intended for single
patient use.

Contraindications: Hypersensitive or damaged
skin or known allergies against ingredients.

Before first use: Push down and unscrew the
transportation cap. Replace with enclosed brush
cap. Close the brush cap securely.

Application: Carefully clean and dry the skin
around the stoma. [Preparing the skin with
Provox Skin Barrier can help enhancing the
adhesive properties and protecting sensitive
skin from irritation.] Remove excessive glue
from the brush and then apply a very thin
coating on the skin. If needed, apply a second
layer of glue. Let the glue dry for at least 3 to
4 minutes before you attach a Provox Adhesive
base plate. Close the cap securely to minimize
evaporation.

Removal: Wait for spontaneous detachment.
If not possible, use Provox Adhesive Remover
tissues, also when taking away residual glue.
Read the Instructions for Use, accompanying
Provox Adhesive Remover.

CAUTION

Try to avoid deep inhalation of glue solvent (hold
your breath during brush-on application) and
do not permit glue to enter the tracheostoma.
Solvent and fluid can cause coughing and
irritation.

In case you experience skin irritation or other
discomfort around the tracheostoma area, stop
using the product and pause for some days. If
the irritation persists, consult your physician.

WARNINGS
Keep out of reach of children.

Do not use if the brush cap applicator shows
any sign of damage.

In case of eye contact, immediately Provox
Adhesive remover any glue in the eye with
clean absorbent cloth. Then, hold eyelids open
and flush with water for at least 15 minutes.
Search medical attention if irritation develops
or persist or if visual changes occur.

Disposal: Make sure that you follow local
requirements for disposal.

DEUTSCH

Anwendungshinweise

Indikationen:Zur Verstirkung der Klebekraft
von Provox HME-Pflastern auf der intakten Haut
um das Tracheostoma.

Die Provox Silicone Glue ist nur zum Gebrauch
bei einem einzelnen Patienten bestimmt.

Kontraindikationen: Hypersensitive oder
geschidigte Haut sowie bekannte Allergien
gegen einen der Inhaltsstoffe.

Vor der ersten Anwendung: Driicken Sie auf die
Transportkappe und drehen Sie sie gleichzeitig
ab. Ersetzen Sie sie durch die beigefiigte Kappe
mit Biirstchen. VerschlieBen Sie die Flasche
anschlieBend sorgfiltig.

Aufbringen des Klebers: Reinigen und trocknen
Sie die Haut um das Stoma sorgfiltig. (Die
Benutzung von Provox Skin Barrier kann dazu
beitragen, die Klebekraft zu verstarken und
empfindliche Haut vor Irritationen zu schiitzen.)
Streichen sie iiberschiissigen Klebstoff auf der
Applikatorbiirste am Rand der Flasche ab, so
dass der Silikonkleber nicht von der Biirste
tropft. Tragen Sie dann eine sehr diinne Schicht
Silikonkleber auf die Haut auf und ggf., wenn
notig, eine zweite Schicht. Lassen Sie den
Klebstoff mindestens 3 bis 4 Minuten trocknen,
bevor Sie ein Provox HME-Pflaster aufkleben.
VerschlieBen Sie die Flasche anschlieBend
sorgfiltig um Ausdiinstungen zu minimieren.

Entfernen: Lassen sie das Pflaster so lange kleben
bis es sich von allein ablost. Wenn dies nicht
mdoglich ist, ziehen Sie das Pflaster vorsichtig ab
und unterstiitzen Sie das Ablosen durch Abtupfen
der betroffenen Hautstellen mit Provox Adhesive
Remover Reinigungstiichern. Entfernen Sie
nach dem Ablosen des Pflasters auch auf der
Haut verbliebenen Silikonkleber mit Provox
Adhesive Remover Reinigungstiichern. Lesen
Sie die Anwendungshinweise, die den Provox
Adhesive Remover Reinigungstiichern beiliegen.

ACHTUNG

Vermeiden Sie tiefes Einatmen von
Loésungsmitteln wahrend des Auftragens des
Klebers (halten Sie den Atem an). Es darf
kein Klebstoff in das Tracheostoma gelangen.
Losungsmittel und Kleber konnen Husten und
Irritationen hervorrufen.

Bei Hautirritationen oder anderen unangenehmen
Nebenwirkungen am Tracheostoma setzen Sie das
Produkt fiir einige Tage ab. Sollten die Irritationen
anhalten, konsultieren Sie Ihren Arzt.

WARNHINWEISE
AuBerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.

Nur mit unbeschadigter Verschlusskappe (mit
integrierter Biirste) benutzen.

Sofern Silikonkleber in das Auge gelangt, tupfen
Sie die Fliissigkeit sofort mit einem saugfahigen
Tuch ab. Halten Sie dann die Augenlider offen
und spiilen Sie das Auge mindestens 15 Minuten
mit Wasser. Bei Irritationen oder Sehstorungen
suchen Sie einen Arzt auf.

Entsorgung: Bitte befolgen Sie unbedingt die
lokalen Vorgaben zur Entsorgung des Produktes.

NEDERLANDS

Gebruikershandleiding

Te gebruiken: Om het hechten van Provox
stomapleisters aan de intacte huid rond de
tracheostoma te bevorderen.

De Provox Silicone Glue is uitsluitend bestemd
voor gebruik bij één patiént.
Contra-indicaties: een overgevoelige of
beschadigde huid en bekende allergieén voor
bestanddelen.

Voor het eerste gebruik: schroef de dop los na
deze in te drukken. Vervang deze dop door de
kwastdop en sluit het goed af.

Toepassing: Reinig en droog de huid
rondom de stoma zorgvuldig (Voorbereiding
van de huid met Provox Skin Barrier kan de
aanhechtende eigenschappen bevorderen en
kan de kwetsbare huid beschermen tegen
overgevoeligheidsreacties). Verwijder het teveel
aan lijm van het kwastje en breng vervolgens een
zeer dun laagje op de huid aan. Indien nodig kan
een tweede laagje lijm worden aangebracht. Laat
de lijm tenminste 3 tot 4 minuten drogen voordat
u de Provox stomapleister erop plakt. Sluit de dop
goed af om uitdrogen te voorkomen.

Verwijderen: Wacht totdat de stomapleister
vanzelf loslaat. Mocht dit niet mogelijk zijn,
gebruik dan Provox Adhesive Remover doekjes,
ook als u lijmrestjes wilt verwijderen. Lees voor
het gebruik de bijsluiter van Provox Adhesive
Remover.

VOORZORGSMAATREGELEN

Probeer diepe inademing van de lijmoplossing te
voorkomen (houd uw adem in als u de lijm met
een kwastje aanbrengt) en let erop dat er geen lijm
in de tracheostoma komt. Het oplosmiddel en de
vloeistof kunnen hoesten en irritatie veroorzaken.

Mocht u huidirritaties of andere klachten in het
gebied rond de tracheostoma ondervinden, stop
dan gedurende enige dagen met het gebruik van
dit product. Raadpleeg uw arts indien de klachten
aanhouden.

WAARSCHUWINGEN

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Niet gebruiken indien de kwastdop is beschadigd.

In geval van contact met de ogen, moet u de
vloeistof direct opnemen met een doekje. Houd
hierna de ogen geopend en spoel ze tenminste
een kwartier lang met koud water. Roep medische
hulp in bij aanhoudende en nieuwe irritatie of
als uw gezichtsvermogen verandert.

Wegwerpen: Wettelijke regelingen kunnen
hierbij variéren. Houd u aan de geldende regels
betreffende afvalverwerking.

FRANCAIS

Notice d'utilisation

Indications: Pour renforcer le maintien en
place de ’Adhésif Provox sur la peau autour du
trachéostome.

Le Provox Silicone Glue est destiné ’'usage d’un
seul patient.

Contre-indications: Le produit ne doit pas étre
utilisé sur des peaux hypersensibles, irritées ou
en mauvais état/montrant des plaies, ainsi que
dans le cas d’allergie connue aux substances
contenue dans de la colle.

Avant la premiére utilisation: Enfoncer et
dévisser le bouchon de transport; le remplacer
par le bouchon avec pinceau. Refermer le flacon
soigneusement a ’aide de ce bouchon-pinceau.

Application: Nettoyer avec précaution la peau

autour du trachéostome. (Une préparation a
’aide de

Provox Skin Barrier assurera une meilleure
application de I’adhésif tout en protégeant la peau
des irritations). Essuyer le surplus de colle du
pinceau et appliquer une mince couche de colle
autour du trachéostome. Si nécessaire, appliquer
une deuxieme couche de colle. Laisser sécher
3 a 4 minutes puis appliquer I’Adhésif Provox.
Refermer le flacon soigneusement pour minimiser
I’évaporation.

Enlévement: Attendre un détachement spontané.
Si ce n’est pas possible, utiliser une lingette
Provox Adhesive Remover pour décoller I'adhésif
et pour enlever le restant de colle. Lire les
instructions d’utilisation concernant Provox
Adhesive Remover.

PRECAUTIONS

Eviter 'inhalation du solvant de la colle (retenir
votre respiration lors de I’application de la colle)
et faire en sorte que la colle ne descend pas dans
le trachéostome ceci pouvant provoquer une toux
et une irritation des voies respiratoires.

Dans le cas ot vous remarquez une irritation ou
tout autre effet négatif autour du trachéostome,
arréter ’application du produit et attendre
quelques jours. Dans le cas ou I'irritation persiste,
contacter votre médecin.

AVERTISSEMENTS
Laisser le produit hors de la portée des enfants.

Ne pas utiliser le pinceau d’application dans le
cas ou il est en mauvais état.

Suite au contact avec les yeux, essuyer
immédiatement et rincer a I’eau pendant au
moins 15 mn en maintenant les paupieres grandes
ouvertes. Dans le cas d’une irritation persistante
ou d’un probléme de vue, contacter votre médecin.

Déchets: Assurez-vous de suivre la réglementation
locale en vigueur avant la mise aux déchets.

ITALIANO

Istruzioni per I'uso

Indicazioni: Per rafforzare I’adesione del Cerotto
Provox sulla cute intatta attorno al tracheostoma.
I1 Provox Silicone Glue ¢ destinato all’uso suun
singolo paziente.

Controindicazioni: Ipersensibilita o cute
danneggiata o allergie conosciute alle componenti
del prodotto.

Prima del primo uso: Spingere verso il basso
e svitare il tappo, rimpiazzandolo con il tappo
munito di pennellino incluso nella confezione.
Chiudere questo tappo con fermezza.

Applicazione: Pulire accuratamente ed asciugare
la pelle attorno allo stoma. (La preparazione
della cute con la salvietta Provox Skin Barrier
puo aiutare a migliorare le proprieta dell’adesivo
e a proteggere la cute sensibile dall’irritazione.)
Rimuovere la colla in eccesso dal pennellino ed
applicarne uno strato molto sottile sulla pelle.
Se necessario, applicare un secondo strato di
colla. Lasciare asciugare la colla per almeno
3 0 4 minuti prima di posizionare il Cerotto
Provox. Leggere le Istruzioni per I'Uso del Provox
Adhesive Remover.

Rimozione: Attendere il distacco spontaneo. Se
cio non ¢ possibile, utilizzare la salvietta Provox
Adhesive Remover, anche per rimuovere a fondo
iresidui di colla. Leggere le istruzioni d’uso delle
salviette Provox Adhesive Remover.

PRECAUZIONI

Evitare inalazioni profonde del solvente della
colla (trattenere il respiro durante I’applicazione
del pennellino) e fare attenzione che la colla non
penetri nel tracheostoma. I1 fluido ed il solvente
possono causare tosse ed irritazione.

In caso di irritazione cutanea o altri disturbi
attorno del la zona del tracheostoma, sospendere
Iuso del prodotto e attendere qualche giorno. Se
Pirritazione persiste, consultare il proprio medico.

AVVERTENZE
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Non utilizzare se I’applicatore a pennello del
tappo mostra segni di danneggiamento.

In caso di contatto con gli occhi, togliere
immediatamente il fluido con un panno assorbente
pulito. Quindi, tenendo le palpebre aperte,
sciacquare abbondantemente con acqua per
almeno 15 minuti. Consultare un medico se
si sviluppa un’irritazione o se persiste o se si
riscontrano cambiamenti visivi.

Smaltimento: Assicurarsi di seguire 'appropriata
procedura locale di smaltimento prima
dell’eliminazione.

ESPANOL

Instrucciones de uso

Indicaciones: Para reforzar la adherencia de las
placas basales adhesivas Provox protegiendo la
piel alrededor del traqueostoma.

Provox Silicone Glue esta disefiado para utilizarse
en un solo paciente.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad o
reacciones cutdneas y alergias conocidas a los
componentes del preparado.

Antes del primer uso: Presionar hacia abajo y
desenroscar el tapon de transporte. Reemplazarlo
con el tapon de cepillo incluido en la caja. Cerrar
firmemente el tapon de cepillo.

Aplicacion: Limpie y seque cuidadosamente la
piel de la zona en torno al estoma. (El producto
Provox Skin Barrier potencia las propiedades
adhesivas y evita que se produzcan irritaciones en
las pieles sensibles.) Retire el exceso de pegamento
del cepillo y a continuacioén, aplique una fina
capa sobre la piel. Si fuera necesario, aplicar
una segunda capa de pegamento. Deje secar el
pegamento durante al menos 3 o 4 minutos antes
de pegar el adhesivo Provox. Cerrar el tapon
firmemente para minimizar la evaporacion.

Retirada: Espere por si el adhesivo se despegara
de manera espontanea. En caso contrario, utilice
las toallitas Provox Adhesive Remover, también
puede emplear dicho producto para cuando quiera
retirar restos de pegamento. Lea las instrucciones
de uso que acompanan al producto Provox
Adhesive Remover.

PRECAUCION

Evite inhalar el producto (contenga la respiracion
mientras esté realizando la aplicacion del producto
con el cepillo) y no permita que el pegamento
penetre en el traqueoestoma. Los disolventes y
liquidos pueden causarle tos e irritacion.

En caso de que experimente irritacion en la
piel o cualquier otra reaccion en la zona del
traqueoestoma, suspenda la utilizacion del
producto durante varios dias. Si la irritacion
persistiera, consulte a su médico.

ADVERTENCIAS
Mantener fuera del alcance de los nifios.

No utilizar si la tapa de aplicacion para el cepillo
estd rota o dafiada.

En caso de que se produzca contacto con los
ojos, debe limpiarlos inmediatamente utilizando
una gasa limpia y absorbente. A continuacion,
mantenga abiertos los parpados y enjuague los
ojos con agua durante al menos 15 minutos. Acuda
aun centro de atenciéon médica si la irritacion se
extiende o continua o si experimenta cambios
de vision.

Eliminacién: Las restricciones legales pueden
variar. Asegurese de que cumple con las normas
de eliminacion de productos antes de llevar a
cabo dicha accion.

PORTUGUES

Instruccoes de aplicacdo

Finalidade: Para refor¢o da adesividade das
placas de adesivo Provox a pele intacta em redor
do traqueoestoma.

O Provox Silicone Glue destina-se a utilizagao
num Unico doente.

Contra-indica¢des: Hipersensibilidade ou pele
lesada ou alergia conhecida aos ingredientes.

Antes da primeira utilizacio: Pressione para
baixo e abra a tampa de tranporte. Substitua-a
pela tampa com pincel, inclusa.Feche firmemente
a tampa com pincel.

Aplicagdo: Limpar e secar cuidadosamente a
pele a volta do estoma. (A preparagdo da pele
com Provox Skin Barrier pode favorecer as
propriedades adesivas e proteger a pele sensivel
dairritagdo). Remova o excesso de cola da escova
e aplique entdo um filme muito fino sobre a pele.
Se necessario aplique uma segunda camada de
cola. Deixe a cola secar pelo menos 3 a 4 minutos
antes de aplicar a base da placa de Adesivo da
Provox. Feche a tampa firmemente para minimizar
o risco de evaporagao.

Remocio: A remocdo deve ser espontanea. Se
ndo for possivel, use tecidos Provox Adhesive
Remover, mesmo quando retira a cola residual.
Leia cuidadosamente as instrugdes inscritas nos
toalhetes Provox Adhesive Remover.

PRECAUGAO

Tente evitar a inala¢do profunda do solvente
da cola (suspenda a sua respiragdo durante a
aplicacdo da cola) e ndo permita que a mesma
entre para o traqueostoma. Solvente e fluido
podem causar tosse e irritagao.

Em caso de irritagdo da pele ou qualquer outro
desconforto na area do traqueostoma, suspenda
o utilizagdo deste produto por uns dias. Se a
irritacdo persistir, consulte o seu Médico.

AVISOS
Mantenha o produto fora do alcance das criangas.

Nao use se o aplicador da capa da escova
evidenciar qualquer dano.

Em caso de contacto ocular, absorva
imediatamente o fluido com um pano absorvente
de limpeza. Depois, mantenha as palpebras bem
abertas e irrigue com agua pelos menos durante 15
minutos. Procure cuidados Médicos se a irritagdo
se mantiver e se ocorrerem alteragdes visuais.

Eliminagéo: Certifique-se de que segue todas
as regras locais para a eliminacdo do produto.

SVENSKA

Bruksanvisning

Avsedd anvindning: For starkare fastsédttning
av Provox Pléster runt stomat hos patienter som
ar laryngektomerade.

Provox Silicone Glue dr avsedd for anvindning
pa en enstaka patient.

Kontraindikationer: Overkinslighet, irriterad
eller sarig hud. Kénd allergi mot innehallet i
klistret.

Innan forsta anvindningen: Tryck ner och
skruva loss transportlocket. Ersitt det med det
medfoljande locket med borste. Var noga med
att skruva fast locket ordentligt.

Fastsiittning: Reng6r och torka forsiktigt huden
kring stomat. (For battre vidhédftning och som
skydd mot hudirritation bor huden beldggas
med Provox Skin Barrier innan limmet séttes
pé). Torka bort dverflodigt klister fran penseln
och lagg pa ett tunt lager klister runt stomat. Om
nodvindigt, applicera tva lager av klistret. Lat
klistret torka minst 3 till 4 minuter innan Provox

Plaster sdttes pa. Stang locket noggrant for att
minska avdunstning.

Borttagning: Vinta tills plastret lossnar av
sig sjilv. Ar det inte mojligt s& anvind en
Provox Adhesive Remover - kompress, dven
for bortagande av klisterrester pa huden. Lis
anvindarinstruktionen som medféljer Provox
Adhesive Remover.

OBSERVERA

Forsok undvika djup inandning av klistret (hall
andan under appliceringen av klistret). Detta
kan orsaka hosta och irritation i luftvigarna.
Produkten far ej anvdndas om Du maérker att
huden blir réd och irriterad runt stomat. Gor ett
uppehéll pa nagra dagar och kvarstar besviren
skall Din ldkare kontaktas.

VARNING
Fér ej forvaras inom rackhall for barn!
Anvind inte penseln om den ar skadad.

Om klister kommer in i 6gat, torka omedelbart
bort det och dra upp dgonlocket och spola
med vatten i minst 15 min. Uppsok ldkare om
irritation eller synstorning uppstar.

Avfallshantering: Sikerstill att avfallet
bortskaffas enligt géllande lokala regler.

DANSK

Brugsanvisning

Anvendelse: Til at forsteerke vedhaftningen
af Provox plastre til intakthud omkring
tracheostomaet.

Provox Silicone Glue er beregnet til brug for
en enkelt patient.

Kontraindikationer: Overfolsom, beskadiget
hud eller kendte allergier overfor de anvendte
stoffer.

For forste brug: Tryk ned og skru transport
hatten af. Udskift den med den vedlagte berste
med lag. Luk bersteldget sikkert.

Brugsanvisning: Huden rundt om stomaet
renses og torres omhyggeligt (pafering af
Provox Skin Barrier pa huden kan forstaerke
limens klabeevne samt beskytte folsom hud
mod irritation). Overskydende lim stryges af
penslen, og et meget tyndt lag lim smeres pa
huden. Hvis det er nedvendigt pafoer et ekstra
lag lim. Lad limen terre i mindst 3 - 4 minutter,
for et Provox plaster anbringes og trykkes fast.
Luk laget fast for at mindske fordampning.

Aftagning: I de fleste tilfaelde kan plastret sidde
indtil det lasner sig af sig selv. Hvis plastret skal
fjernes for da, bruges Provox Adhesive Remover
vadservietter, som ogsa bruges til at fjerne
limrester fra huden. Las brugsanvisningen
som er vedlagt Provox Adhesive Remover.

FORSIGTIGT

Undgé indanding af limens flygtige stoffer
at prove at holde vejret mens limen smeres
pa. Serg for, at der ikke kommer lim ind i
tracheostomaet. Limen og stofferne i limen
kan forarsage hoste og irritation.

Hvis der opleves hudirritation eller anden
ubehag pa omradet rundt om tracheostomaet,
stoppes brugen af limen i nogle dage. Seg
laege, hvis irritationen eller ubehaget varer ved.

ADVARSLER
Skal opbevares udenfor berns reekkevidde.

Ma ikke bruges, hvis hetten med penslen viser
tegn pa beskadigelse.

Hvis limen kommer i kontakt med gjnene,
torres limen straks af med et rent stykke stof.
Derefter skylles gjet med rent vand i mindst 15
minutter (hold gjet &bent under skylningen, evt.
ved hjelp af fingrene). Sog lage ved vedvarende
irritation og/eller synsforstyrrelser.

Bortskaffelse: Det tomme flaske kan bortskaffes
sammen med normalt husholdningsaffald.
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NORSK

Instruksjoner

Bruksomrade: Til bruk etter total laryngectomy,
for & forsterke Provox Lim base plater til huden
rund tracheostoma.

Provox Silicone Glue er tiltenkt brukt pa én
pasient.

Ikke bruk: Ved hypersensitiv eller edelagt hud
eller ved kjent allergi mot stoffene.

Fer forste bruk: Trykk ned og skru opp transport
korken. Erstatt denne med korken med berste.
Lukk korken med berste godt.

Bruk: Vask og ter huden rundt stoma forsiktig.
(A forberede huden med Provox Skin Barrier
kan forbedre de limte delene og beskytte huden
for irritasjon). Terk bort overskytende lim fra
bersten og legg pa et veldig tynt lag pa huden.
Ved behov, legg pa et andre lag med klister. La
limet torke i minst 3 til 4 minutter for du setter
pa en Provox klebende base plate. Skru korken
med berste godt til for & minimere fordunsting.

Fjerning: Vent til den faller av av seg selv. Hvis
ikke, bruk Provox Adhesive Remover kluter,
ogsa nar du skal ta bort overskytende lim. Les
instruksene for bruk, som felger med Provox
Adhesive Remover.

VIKTIG

Prov 4 unnga inhalasjon av klister gasser. (hold
pusten nar du smerer pa limet) og pase at limet
ikke kommer inn i tracheostoma. Damp og veeske
kan forarsake hoste og irritasjon.

Om du erfarer hudirritasjon eller annet ubehag
rundt tracheostoma-omradet, stopp bruken av
dette produktet og ta noen dagers pause. Om
irritasjonen ikke oppherer ta kontakt med lege.

ADVARSEL
M4 ikke oppbevares tilgjengelig for barn.

M4 ikke brukes om berste viser tegn til vaere
skadet.

Om det kommer i kontakt med gye ma man
umiddelbart terke bort all vaesken med en ren
klut. Sé holdes oyelokket apent mens oyet blir
skyltivanniminst 15 minutter. Oppsek lege om
irritasjonen eker eller andre forandringer oppstar.

Kasting: Ver sikker pé at du felger lokale
restriksjoner for avfall.

SUOMI

Kayttoohjeet

Kiyttotarkoitus: Kiytetddn kurkunpaanpoiston
jilkeen vahvistamaan Provox liimapohjan
kiinnipysymista terveelld iholla.

Provox Silicone Glue on tarkoitettu
potilaskohtaiseen kayttoon.

Kontraindikaatiot: Yliherkka tai vahingoittunut
iho tai allergia liiman aineosille.

Ennen ensimmaisti kayttokertaa: Poista korkki
painamalla ja kiertdmélld. Korvaa korkki mukana
tulevalla harjakorkilla, sulje harjakorkki tiiviisti.

Kiaytto: Puhdista ja kuivaa stoomaa
ympardiva iho huolellisesti. (Provox Skin
Barrier puhdistuslappu auttaa irrottamaan
liimapohjasta jddneen liiman ja suojaa herkkaa
ihoa drsytykseltd.) Poista ylimdardinen liima
harjasta ja lisda sitten erittdin ohut kerros liimaa
iholle, tarvittaessa levitd toinen kerros liimaa.
Anna liiman kuivua ainakin 3-4 minuuttia ennen
Provox liimapohjan kiinnittamista. Sulje korkki
tiiviisti haihtumisen estdmiseksi.

Poistaminen: Odota, ettd liimapohja irtoaa
itsestddn. Jos se ei ole mahdollista, kdyta
Provox Adhesive Remover puhdistuslappuja,
my0s ylimadrdisen liiman poistamiseen. Lue
Provox Adhesive Remover puhdistuslappujen
pakkauksessa oleva kdyttoohje.

HUOMIOITAVAA

Viltd liimahoyryjen sisddnhengittamisté (pidata
hengitysté liiman levittdmisen aikana). Huolehdi,
ettei liimaa pédse henkitorveen. Liima ja neste
saattavat aiheuttaa yskimistd ja drsytystéd
hengitysteissa.

Jos stooma-aukkoa ympérdiva iho drsyyntyy
tai tunnet muuta epamiellyttavyyttd stooman
ympdérilld, lopeta liiman kaytté6 muutamaksi
paiviksi. Jos drsytys jatkuu, kddnny ladkarisi
puoleen.

VAROITUKSIA

Pidé tuote poissa lasten ulottuvilta.
Al4 kiytd, jos harjan pad on vahingoittunut.

Liiman joutuessa silmiin, poista se heti imevalla
taitoksella. Pidd luomet auki ja huuhtele
juoksevalla vedelld vdhintddn 15 minuuttia.
Jos silmissa tuntuu kirvelya tai ndkohairioita,
kadnny heti ladkarin puoleen.

Havittiminen: Sadnnokset vaihtelevat. Kysy
ohjeita hoitolaitokseltasi.

POLSKI

Instrukcja uzycia

Przeznaczenie: W celu wzmocnienia mocowania
plastrow Provox Adhesive do zdrowej skory
wokot tracheostomy.

Provox Silicone Glue jest przeznaczony do
stosowania u jednego pacjenta.

Przeciwwskazania: Nadwrazliwos¢ lub
uszkodzona skoéra lub znane uczulenie na
sktadniki.

Przed pierwszym uzyciem: Wcisna¢ i odkreci¢
zakretke na czas transportu. Zastapic ja
szczoteczka wbudowana w nakretke. Stabilnie
zamkna¢ szczoteczke wbudowana w nakretke.

Stosowanie: Doktadnie wyczys$cic i osuszy¢
skore wokot stomy. [Przygotowanie skory za
pomoca preparatu Provox Skin Barrier moze
pomoc w poprawieniu przylepnos$ci i w ochronie
wrazliwej skory przed podraznieniem.] Usunaé
nadmiar kleju ze szczoteczki, a nastgpnie
nanie$¢ na skore bardzo cienka warstwe kleju.
W razie konieczno$ci nanie$¢ druga warstwe
kleju. Pozostawi¢ klej do wyschnigcia przez co
najmniej 3 - 4 minuty przed przymocowaniem
plastra Provox Adhesive. Zamkna¢ stabilnie
zatyczke, aby ograniczy¢ parowanie.

Usuwanie: Poczekac na samoistne roztaczenie
odklejenie. Jesli nie jest to mozliwe, uzyé
chusteczek Provox Adhesive Remover, ktore
mozna stosowaé rowniez w celu usunigcia
pozostatego kleju. Nalezy przeczytaé instrukcje
uzycia zatagczong do Provox Adhesive Remover.

PRZESTROGA

Nalezy unika¢ gilebokiego wdychania
rozpuszczalnika kleju (wstrzymaé¢ oddech
podczas uzywania szczoteczki) oraz uniemozliwié
przedostanie si¢ kleju do tracheostomy.
Rozpuszczalnik i ptyn moga powodowac
odksztuszanie i podraznienie.

W przypadku pojawienia si¢ podraznienia skory
lub innego dyskomfortu w okolicy tracheostomy,
przerwac uzywanie produktu i odczekaé kilka
dni. Je$li podraznienie nie ustepuje, nalezy
zwrocié si¢ do lekarza.

OSTRZEZENIA

Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla
dzieci.

Nie uzywac aplikatora szczoteczki wmontowanej
w nakretke, jesli widoczne sg uszkodzenia.

W przypadku kontaktu z okiem, natychmiast
usuna¢ klej z oka za pomoca czystej, chtonnej
$scierki. Nastepnie przytrzymac powieki otwarte
i przeptuka¢ oczy duza iloscig wody przez
przynajmniej 15 minut. W przypadku powstania
lub utrzymywania si¢ podraznienia lub pojawienia
si¢ widocznych zmian nalezy zwrdci¢ si¢ do
lekarza.

Usuwanie: Upewnic si¢, ze przestrzegane sa
lokalne przepisy dotyczace usuwania.

EAAHNIKA

OAHTIEZ XPHXHX

Mpotewopévn ypnon: H evioyvon tng
TPOGKOAANGNG TOV CLTOKOAANTOL dickov Provox
o€ avETAQO dEPUa YOP® ATO TO TPUYELOGTOUA.
Provox Silicone Glue npoopiletar yia ypnion
o¢ évav acevi.

Avtevdeigearg: YrepevaicOnto 1 koteotpappévo
déppa M yvoot adkepyio 6T0 GLGTOTIKA TOV
GKEVAGUOTOC.

pw ané v TpdOTY Ypiion: [Iiéote mpog Ta
KGTo Kot EePLODOTE TO KOTAKL LETAPOPAG.
AVTIKOTOGTIOTE TO [UE TO KOTaKL fovpToa mov
nepiéyetal 6t ovokevacio. Kieloté kald to
Komdktl Bodptoa.

Egappoyi: Kabapicte tpooektikd kot
GKOVTIGTE TNV TEPLOYN TOV EPLOTOS YOP® 0T
v tpoyelootopia. (T kadlvtepo kabapiopd
YOPig epeBIOPOVG KAl Gpa KAADTEPT EPAPUOYN
TOV OVTOKOAANTOV, LTOPEITE VOL Y PIGYLOTOWGETE
70 Provox Skin Barrier). Apaipéote TV Tepicceio
NG KOALOG 0tO TO BOVPTOAKL KO ETIKOAVYTE TO
déppa e Lkpn ToodTnTo. AV Y peldleton mepioTe
Kot £vo 0e0TEPO GTPMUO KOALOG . APNOTE VO
GTEYVAOGEL TOVAGYLOTOV Y10, 3-4 AEMTA TTPLY TNV
T0m00£TNoM TOV AWVTOKOAANTOL dickov Provox.

KAegiote to kamdxt Kald yio vo meplopicete
v e&dTon.

Agaipeon: To 0vToKOAANTO OTOCTATOL EVKOA
petd amd kamoto ddotnpa. Edv avtd de copPel
xpnopomomote to. pavtiddakia Provox Adhesive
Remover tissues, akopo Kot yio tnv a@oipeon
TOV VTOAEULATOV TNG KOALAG. AlafdoTe Tig
03MYieg LPHONG TOL GLVOSEVOLVY TAL LOVTIAGKLOL
Provox Adhesive Remover.

NPOXOXH

TIpoorabnote va amoevyete T Babid lomvon
™G KOAAOG (Kpathote TNV avamvon 6og 660
ATAMVETAL TNV KOALQ) KOl TPOGEETE VA PNV
£16éA01 KOMO. Léoa 6 TNV TpayElooTopio. Mropei
va TpokAnOei fyog kot epediopdc.

Ye mepintwon epebiopov 1 omolacdnmote
GAANG evOYAnoNg, YOpw amd TNV TEPLOYN TNG
TPOYELOCTOUIOG GTOLOTNGTE TN YPNON TOV
GKEVACNOTOG Y10 peptké Nuépes. Edv o epebiopog
&V VTOYOPNOEL EMKOWVOVIOTE LE TO YLUTPO GOC.

MPOOYAA=ZEIX

DVAGETE TO TPOTOV paKkpld amd Tordia.
Amo@Vyete TN YPNOMN €AV TO TOULO TOV
GKEVAGLOTOG EIVOL KATEGTPOAULEVO.

Y TEPINTMOT EXAPNG LLE TO LATLOL, ATORAKPOVETOL
v TV KO pe KaBopd amoppoenTKo VOGO
Katomw pe ta répapa avoiktd, Eefydite pe
apBovo vepo yia 15 hemtd tovAdyiotov. Zntiote
wrpikn Pondeta o mepintwon Tov EPPAVICTEL
N 0ev voywpel o epedopdg | kamola GAAN
opotn aAroyn.

Anéppryn: Befarwbeite 011 akorovbeite Tnv
ToTKT vopoBesia yio TV andppuymng.

PYCCKUI

VIHCprKLI,I/II/I no NnpynMmeHeHunto

HasnauveHnue: [{ns ycusieHUs NPUKPEIICHUS
iacTeipsi-nepxkarens Provox Adhesive Harecute
€ro Ha MHTAKTHYIO KOXKY BOKPYT TPaXeOCTOMBI.
Provox Silicone Glue npexHa3nadeH st 04HOro
HanueHTa.

Tlp(nnnonoxasalmm rHl’[ep'—lyBCTBHTeJ’ILHOCTL
WA NOBPEKACHUE KOXKHU UJIH HAITUYUE aJUIIEPrun
Ha KOMIIOHEHTBI IIJIaCThIPA.

Jlo nmepBoro npumenenusi: HagaBure u
OTKPYTHUTE TPAHCHOPTHBII KOJITa40K. 3aMEHHUTE
€ro Ha BXOASILINN B KOMIUICKT KOJIAYOK IIETKH.
HanexHo 3akpoiiTe KOIIavoK MEeTKH.

Ipumenenue: TIaTeIbHO OYUCTUTE U BEICYIIUTE
KOXY BOKDYT CTOMBIL [[IoAroTOBKa KOXKU IIPU
nomoinu Provox Skin Barrier (ITonroroska
KOXH) TIOMOJKET YCUJIUTD aATe3UBHEIE CBOICTBA
ITACTHIPS U 3aIIUTUTH TYBCTBUTEIIBHYIO KOXY
0T pa3apaxxeHus.] YIaluTe U3IHIIKA KJIes cO
IIETKHU M 3aTeM HAHECUTE OUSHb TOHKHM CII0EM
Ha Koxy. [Ipu HeoOX0MUMOCTH, HAHECHTE BTOPOIL
cnoit kies. [lepen mpUKpeIICHUEM IITaCTHIPS-
Jiep KaTens, JaliTe KIIEI0 BEICOXHYTh B TeUCHHE
3-4 MunyT. HanexHo 3akpoiiTe KOImavdoK, YT00bI
MUHHMH3UPOBATH UCIIAPEHHUE.

Yaanenue: JJoxxauTech caMOCTOSITEIBHOTO
oTKkpemnneHuss. Ecaum 3To HEBO3MOXKHO,
ucnonesyiite Provox Adhesive Remover Tkanei,
B TOM YHCJ€, U IIPH yJAJICHUU OCTaTKOB KIIes.
[IpouTuTEe HHCTPYKIUIO IO MIPHUMEHEHHIO,
nocraBisieMyto ¢ Provox Adhesive Remover.

MPEAOCTEPEXXEHUE

IMocTapaiiTech n30eraTh rIyOOKOro BIBIXaHHS
pacTBOpHTENs Kies (3afepiKUTe JbIXaHUe Ha
BpeMsI HAHECEHU KJiesl ETKOH) 1 He N0IyCcKaiiTe
rnomajaHus Kiies BHYTPh TPaXeOCTOMEIL.
PacTBOpHUTEND U )KHJKOCTh MOTYT BBI3BIBATh
KalleNnb U pa3fpakeHue.

B ciygae nosiBICHUS pa3ApaxeHUs KOXKHU JIHO0
Kakoro-nubo uHoro nuckomdopra odnactu
TPAaXxeOCTOMBI, IPEKPATUTE UCIOIb30BAHHE
IPOAYKTA U CAeIalTe may3y JINTEIBHOCTHIO
HECKONIbKO AHei. Ecaum pasgpaxenue
COXPAaHETCsl, IPOKOHCYIBTUPYHTECH C BPAYOM.

NPEAYNPEXOEHUA

JlepxuTe B HEIOCTYITHOM ISl IeTEl MecTe.

He HCHOHB3yfITe, €CJIM Ha allTJINKaTOPE KOJIMavKa
IICTKW BUHBI Kakue-1ubo TIOBPEIKIACHUS.

B ciyuae monmamaHus B ria3a, HEeMEAJIEHHO
yIaluTe U3 IJ1a3a Bech KIel IMpH MHOMOIIU
YUCTON rUrpockonuueckoi tkanu. [locme
9TOTO JAEpXHUTE BEKH OTKPBITBIMHU H
NpoMOWTEe BOJOW B TeueHUE HE MEHEe
15 munyT. OOpaTuTeCch 32 MEAUIIMHCKOMK
MIOMOIIIBIO, ECITH Pa3ApaKeHHE YCHIHBACTCS IHO0
COXpaHseTcs, THOO Pa3BUBAIOTCSA HApYLICHHS
3peHusl.

Yruauzanusa: YOeauTech B TOM, YTO BbI
cobnomaeTe MecTHBIe TpeOOBaHUS MO
YTHIIM3AIHH.

ERAE
BB : Provox Adhesive (7 Ke—7)
R—RFL—rERELELDEDTNE
BLOBEMESDHAHIERALET,
TOT+y A AT I —E—ADEEE
FOHTHBT R EZBHNELTVET,
B OBBEKEE. EDHBHEE. HBWIERM
PN TBT7LIVF—DHBEHDH TN
BIGETEREBIEALEEL,
MIEMERE  MEB+vy7Z2#|L, BLTAL
9, BHOTS VAT v AITRIBRIET,
TJ5VRF vy T E LoD ERUMITET,
WY FIE  KRELAEDEBET EICEN
WL T EDLET, Provox Skin Barrier
(RFVTLvT) ZEBICEBTRLTHLE
mEELNSEY. BRI ERIEH SRET
BWMRDHVET, ) TNV eRDE
TIV—FEBRYIBRE BEDLEICERSTTE
WEDBEIEVE T, REBTHNIE. ZDL
oY IV—EBERVET, JIL—E3DHS
ADZFDEFICLTED L. 7 Re—Y TR~
AT L—bZERIMITE T, ZREZRE RN
RICT Bfzdh. FvvTE LoD EfEHT
BLTLEELY,
MYALAF BRICHADPNZDERF
5% 9, BRICHDIPNDDERF (KA
WEBFIE Provox Adhesive Remover
(WL—7) #TFERLIET WV, VA—TIER
DIEEERNEINERICHFEZIFT, VL—T
DERAEEHFRMHIIEEL,
AR
TIV—DHEDEFBMUVATEWNESICLT
FEEW (TS TRBEEIGIEZ LD K
SILELED) . FIL—DREFLICASK
WEDITLTLEE L, BRI D P K
EDREREGZDBTENHIET,
K[ELADDRE EDRIEY. Z DD IR
FERD T ERFE. ABROFEREFLEL.,
BABRFER LSV, KEDHHEITIE
EEMICHEFLTLIEELY,
s
f&%@%@ﬁb‘ﬁb‘%ﬁﬁl:{%‘”é Lk
o l/\O
TS5V PMITNTWBERIREICHEEN B S5
FEARLEVNTLIEEL,
BICASTLE>TeBRE T CICRINED H B
ENWERTESRNZEYBROTIIEELY,
RICBERBEIFEEF. K159 EHELRL
TLIEEEW, RAEDHTRFE LS <R &
ZWNNEEDDR ZFICEbD BTS2
REZIFTTLIEEL,
BEERE  BREICHE L CIE I DBEERRIC
REOTLEELY,

o

=0

ArE K&

8%: Provox Adhesive BIEES D23
F2/o 24ME IR0 2E M B
(=l =13

LToo

Provox Silicone Glue = 8t X0l HI St
ANES| {8t EELLICH
2JI: 2oL AXIE A
A20 CHoll LA LA 2D
Z=E A2 N 018 BE =2 UHAIE
IUANQ. SEE £ HO2 WHOHAL.

fr
=]
i
kA
rr

MNE: D2 F2I12 TIRE 2| 2N HHGtD
HAXoIYAIL. [Provox Skin Barrier 22
I8E &HI6tH H&8 S88 Zsiotln
I2st I8 E N=2022H 256t O
20l € & USLICL] S0lM BtChst
HENE MAHE 2 R U2 U=z
I20l SEZoldAIQ. 2Rt 32, F&HE
P O SESHAAIR. Provox Adhesive

ol

o e
= — —

T SHANL. L0 HASLES
3l MRAAL.

ME=Z GOo{E WmIHKl JICeldAlIL.
Jtsotkl 2 2M Provox Adhesive Remover
ElAE AISSIAAIR. &8 EEME Y
IHOIS OI2 AIZSIMAI. AR XA, S=2
Provox Adhesive RemoverE &5t AIL.
F9
=M SHE 20| EL5IK XS F9/5611

H\.U
S o v )
i

=

(B2 SBlls 52 F2UAIR) J12E
MO SOOI A== SHAUAIL. SHIQt
A= B =S FLE = AsLIT

J2E F=2A0AM LI XUt= L= JIE S8S
dEote &2 ME A2 sX6t] 0E
SOt DIt BHAI2. =01 A
SJAS] MBS HOUAIL.

31

OL0IZ Z0] EXl = R0l 22ct8AIL.
£ Y S0 42 F=It 20|
A3 DY AIL.

=0 €2 Z2 &30 JA=s WRE
HOZ E0M EEME SAl MASHYAIZ.
08 s, 52 = dHUAH =&
15622 22 A0l WEAIL. =0l XA=0l
SATHALE XISE AL AIZ0 B3P0} 2421
0= NZSE LA

HIDI: X HI| RS WMetoF &LICH





