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English
EZCare™ Softouch
Tracheostomy Tube Holder

FEATURES & BENEFITS

Frangais
EZCare™ Softouch
Fixation de tube de trachéotomie

FONCTIONS ET AVANTAGES

* Thick NeoFoam® Ultra for better stability

+ Soft, breathable, skin friendly NeoFoam wicks
perspiration

+ Designed for comfort

» Lightweight and form fitting

+ N926 18” can be cut to size

+ Unique material helps to prevent sliding

» Not made with natural rubber latex or plasticizer
DEHP

+ Individually packaged
INDICATIONS FOR USE

The EZCare Softouch is intended to secure a
patient’s tracheostomy tube. It is intended for use on
pediatric (neonates, infants and children) patients.

DIRECTIONS FOR USE

Measuring

Select proper size by using EZCare Softouch
measuring tape strip provided.

Place start line at flange on left side and wrap
behind neck to right flange. If measurement falls
between sizes, try larger size first.

Single Piece (N9105-N9111)

Step 1 With smooth, white side facing neck, insert
hook tab through flange on one side of plate.
Step 2 Pull tab back over flange and firmly press
white hook fabric to neckband fabric to ensure
proper securement.

Step 3 Wrap EZCare around neck and insert hook
tab through flange on other side of plate.

Step 4 Pull tab back over flange and firmly press
white hook fabric to neckband fabric to ensure
proper securement.

Note: Ensure that EZCare is taught, but not overly
stretched. Adjust as needed.

Step 5 Replace EZCare Softouch every 5 days or
per hospital protocol, whichever is sooner.
Replace immediately if hook tab is worn or visibly
soiled.

2-piece (N926)

Step 1 Separate two pieces.

Step 2 With smooth, white side facing neck, insert
hook tabs through flanges on each side of plate.
Step 3 Pull tab back over flange and firmly press
white hook fabric to neckband fabric to ensure
proper securement.

Step 4 Wrap both sides of EZCare around neck and
bring together.

Step 5 Determine proper length, pull longer piece
away from neck and cut excess.

Note: Ensure that skin will not be exposed to hook
fabric secure tab.

Step 6 Bring both sides back together and firmly
press white hook fabric secure tab to neckband
fabric to ensure proper securement.

Note: Ensure that EZCare is taught, but not overly
stretched. Adjust as needed.

Step 7 Replace EZCare Softouch every 5 days or
per hospital protocol, whichever is sooner.
Replace immediately if hook tab is worn or visibly
soiled.

CAUTIONS & WARNINGS

Federal law restricts this device to sale by or on the
order of a physician.

Replace immediately if hook tab is worn or visibly
soiled. Worn tab may cause decannulation.

Check regularly to prevent disengagement.
Discontinue immediately if skin irritation occurs.
Single patient use only.

* NeoFoam® Ultra épais pour une meilleure stabilité

» Le NeoFoam doux, perméable a I'air et
respectueux de la peau élimine la transpiration

+ Concue pour le confort

- Légere et adaptable

» Le N926 de 18” peut étre découpé a la bonne taille
» Matériau unique pour empécher le glissement

» Exempte de latex de caoutchouc naturel et de
plastifiant DEHP

+ Emballage individuel

INDICATIONS D’UTILISATION

Le dispositif EZCare Softouch est congu pour fixer
le tube de trachéotomie d’un patient. Il est congu
pour les patients pédiatriques (nouveau-nés,
nourrissons et enfants).

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Mesure

Sélectionner la bonne taille a I'aide du métre ruban
EZCare Softouch fourni.

Placer la ligne de début au niveau du versant
gauche et enrouler derriére le cou jusqu’au versant
droit. Si la mesure est comprise entre deux tailles,
essayer d’abord la plus grande.

Piéce unique (N9105-N9111)

Etape 1 Le c6té lisse et blanc orienté vers le cou,
introduire la languette munie d’un crochet dans le
versant sur un coté de la plaque.

Etape 2 Tirer la languette au-dessus du versant et
presser fermement le tissu du crochet blanc contre
le tissu de I'encolure afin de garantir une bonne
fixation.

Etape 3 Enrouler EZCare autour du cou et
introduire la languette munie d’un crochet dans le
versant de I'autre c6té de la plaque.

Etape 4 Tirer la languette au-dessus du versant et
presser fermement le tissu du crochet blanc contre
le tissu de I'encolure afin de garantir une bonne
fixation.

Remarque : s’assurer que EZCare est serré, mais
pas trop étiré. Ajuster au besoin.

Etape 5 Remplacer EZCare Softouch tous les 5
jours ou conformément au protocole de I’hépital, en
fonction du délai le plus court.

Remplacer immédiatement si la languette du
crochet est usée ou si elle montre des traces de
salissures visibles.

Deux piéces (N926)

Etape 1 Séparer les deux piéces.

Etape 2 Le c6té lisse et blanc orienté vers le cou,
introduire la languette munie d’un crochet dans le
versant sur un coté de la plaque.

Etape 3 Tirer la languette au-dessus du versant et
presser fermement le tissu du crochet blanc contre
le tissu de I'encolure afin de garantir une bonne
fixation.

Etape 4 Enrouler les deux cotés de EZCare autour
du cou et les rassembler.

Etape 5 Définir la bonne longueur, dégager la piéce
la plus longue du cou et couper I'excédent.
Remarque : s’assurer que la peau ne soit pas
exposée a la languette de fixation en tissu du
crochet.

Etape 6 Rassembler de nouveau les deux cotés et
presser fermement la languette de fixation en tissu
du crochet blanc contre le tissu de I'encolure afin de
garantir une bonne fixation.

Remarque : s’assurer que EZCare est serré, mais
pas trop étiré. Ajuster au besoin.

Etape 7 Remplacer EZCare Softouch tous les 5
jours ou conformément au protocole de I’hépital, en
fonction du délai le plus court.

Remplacer immédiatement si la languette du
crochet est usée ou si elle montre des traces de
salissures visibles.

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

La loi fédérale n’autorise la vente de ce dispositif
que sur ordonnance ou par un médecin.

Remplacer immédiatement le produit si la languette
a crochets est usée ou visiblement sale. Une
languette usée peut provoquer une décanulation.

Vérifier régulierement pour éviter tout dégagement.

En cas d'irritation de la peau, cesser d'utiliser le
produit immédiatement.

A usage unique exclusivement.

Cesky
EZCare™ Softouch
Drzak tracheostomické kanyly

VLASTNOSTI A VYHODY

+ Silny material NeoFoam® Ultra pro lepsi stabilitu

» Mékky, prody$ny material NeoFoam, Setrny k
pokozce, odvadi pot

+» Navrzeno pro pohodli

+ Lehky a padnouci

« N926 187, Ize zkratit na miru

+ Jedine¢ny material pomaha zabrariovat klouzani

» Neni vyrobeno z pfirodniho latexu ani
zmékéovadla DEHP

+ Baleno jednotliveé

INDIKACE PRO POUZITi

Drzék EZCare Softouch je uréen pro zajisténi

tracheostomické kanyly pacienta Je uréen pro
pouziti u pediatrickych pacientl (novorozencd,
kojencll a déti).

NAVOD K POUZITi

Méreni

Vyberte spravnou velikost pomoci dodaného
méficiho prouzku pasky EZCare Softouch.
Umistéte pocatecni linii na levou stranu lemu a
ovirite za krkem smérem k pravému lemu. Pokud
méreni vychazi mezi velikostmi, vyzkouSejte
nejdfive velikost vétsi.

Samostatny dil (N9105-N9111)

Krok 1 Poutko hac¢ku zasurite skrze lem na jedné
strané desky tak, aby hladka, bila strana sméfovala
ke krku.

Krok 2 Zatahnéte poutko zpét pfes lem a pevné
pfimacknéte bilou tkaninu hacku ke tkaniné kréniho
pasku, aby bylo zajisténo fadné pfipevnéni.

Krok 3 Ovirite EZCare kolem krku a poutko hacku
zasurite skrz lem na druhou stranu desky.

Krok 4 Zatahnéte poutko zpét pfes lem a pevné
prfimacknéte bilou tkaninu hacku ke tkaniné kréniho
pasku, aby bylo zajisténo fadné pripevnéni.
Poznamka: Ujistéte se, ze je EZCare narovnany,
ale nikoliv pfili§ napnuty. Pfizptsobte podle potfeby.
Krok 5 EZCare Softouch vymériujte kazdych 5 dni
nebo podle béZného postupu nemocnice, podle
toho, ktera z moznosti nastane dfive.

Ihned vymeérite, pokud je poutko hacku
opotiebované nebo viditelné znecisténé.

2dilny (N926)

Krok 1 Oddélte od sebe oba dily.

Krok 2 Poutka hacku zasurite skrze lem na

obou stranach desky tak, aby hladka, bila strana
sméfovala ke krku.

Krok 3 Zatahnéte poutko zpét pfes lem a pevné
prfimacknéte bilou tkaninu hacku ke tkaniné kréniho
pasku, aby bylo zaji§téno fadné pfipevnéni.

Krok 4 Ovirite obé strany EZCare kolem krku a
spojte je.

Krok 5 Ur¢ete spravnou délku, delsi dil vytahnéte
smérem od krku a prebytek oddélte.

Poznamka: Zajistéte, aby kize nebyla vystavena
bezpeénostnimu poutku latkového hacku.

Krok 6 Obé strany znovu spojte a pevné
prfimacknéte bilou tkaninu hacku ke tkaniné kréniho
pasku, aby byl zajisténo fadné pfipevnéni.
Poznamka: Ujistéte se, ze je EZCare narovnany,
ale nikoliv pfili§ napnuty. Pfizptsobte podle potfeby.
Krok 7 EZCare Softouch vymériujte kazdych 5 dni
nebo podle béZného postupu nemocnice, podle
toho, ktera z moznosti nastane dfive.

Ihned vymeérite, pokud je poutko hacku
opotiebované nebo viditelné znecisténé.

UPOZORNENi A VAROVANI

Podle federalniho zakona USA smi byt tento pfistroj
prodavan vyluéné Iékafem nebo na jeho pokyn.
Vymeérite okamzité, pokud je pfipeviiovaci prouzek
opotifebovany nebo viditelné Spinavy. Opotfebovany
prouzek muze byt pficinou dekanylace.

Pravidelné kontrolujte, aby se zabranilo uvolnéni.
Pokud dojde k podrazdéni kize, okamzité je
prestarite pouzivat.

Pouze pro jednoho pacienta.



Deutsch
EZCare™ Softouch
Trachealkaniilenband

MERKMALE & VORTEILE

+ Formstabil durch dickes NeoFoam® Ultra

» Weiches, atmungsaktives, hautschonendes
NeoFoam transportiert Feuchtigkeit vom Kérper weg

« Fur mehr Tragekomfort entwickelt
« Leichtgewicht mit guter Passform
+ N926 18 Zoll, passend zuschneidbar

« Einzigartiges Material verhindert das Verrutschen
des Bands

» Ohne Naturkautschuklatex und DEHP-
Weichmacher

* Einzeln verpackt
GEBRAUCHSHINWEIS

EZCare Softouch ist fiir die Fixierung von
Trachealkanilen bei Patienten ausgelegt.

Zur Verwendung bei padiatrischen Patienten
(Neugeborenen, Sauglingen und Kleinkindern)
bestimmt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Messen

Die richtige Gr6Be durch Verwendung des
Messstreifens von EZCare Softouch auswahlen.
Die Startlinie an die Ose auf der linken Seite
platzieren und den Streifen hinten um den Hals hin
zur rechten Ose legen. Wenn auf Grundlage der
Messung zwei GréBen in Frage kommen, zunachst
die gréBere wahlen.

Einteilig (N9105-N9111)

Schritt 1 Mit der glatten, weiBen Seite Richtung
Hals die Lasche am auBeren Ende durch die Ose
einer Halteplattenseite ziehen.

Schritt 2 Die Lasche dann ber die Ose ziehen
und den weiBen Laschenstoff fest an den Stoff des
Haltebandes andrlicken, um eine korrekte Fixierung
zu gewabhrleisten.

Schritt 3 Das EZCare-Halteband um den Hals
legen und die Lasche am anderen Ende durch die
Ose der anderen Halteplattenseite ziehen.

Schritt 4 Die Lasche dann tber die Ose ziehen
und den weiBen Laschenstoff fest an den Stoff des
Haltebandes andriicken, um eine korrekte Fixierung
zu gewabhrleisten.

Hinweis: Einen straffen, aber nicht zu engen Sitz
von EZCare sicherstellen. Nach Bedarf einstellen.
Schritt 5 EZCare Softouch gemaB
Krankenhausprotokoll oder wenigstens alle 5 Tage
erneuern.

Bei verschlissener oder sichtbar verschmutzter
Lasche unverziiglich austauschen.

Zweiteilig (N926)

Schritt 1 Die zwei Teile trennen.

Schritt 2 Mit der glatten, weiBen Seite Richtung
Hals die Laschen am Ende beider Bénder jeweils
durch die Ose einer Halteplattenseite ziehen.
Schritt 3 Die Lasche dann tber die Ose ziehen
und den weiBen Laschenstoff fest an den Stoff des
Haltebandes andriicken, um eine korrekte Fixierung
zu gewabhrleisten.

Schritt 4 Beide Seiten des EZCare-Haltebands um
den Hals legen und zusammenfihren.

Schritt 5 Die korrekte Lange bestimmen, die
Uberschussige Lange vom Nacken weg halten und
abschneiden.

Hinweis: Sicherstellen, dass die Haut nicht mit dem
Stoff der Sicherungslasche in Beriihrung kommt.
Schritt 6 Beide Seiten zusammenfihren und

den weiBen Laschenstoff fest an den Stoff des
Haltebandes andriicken, um eine korrekte Fixierung
zu gewabhrleisten.

Hinweis: Einen straffen, aber nicht zu engen Sitz
von EZCare sicherstellen. Nach Bedarf einstellen.
Schritt 7 EZCare Softouch gemaB
Krankenhausprotokoll oder wenigstens alle 5 Tage
erneuern.

Bei verschlissener oder sichtbar verschmutzter
Lasche unverziiglich austauschen.

VORSICHTSMASSNAHMEN & WARNUNGEN

Nach Bundesgesetz darf dieses Gerat nur von
einem Arzt oder auf Verordnung eines Arztes
verkauft werden.

Bei verschlissener oder sichtbar verschmutzter
Lasche unverziiglich austauschen. Eine
verschlissene Lasche kann eine Dekaniilierung
verursachen.

RegelmaBig Uberprifen, um unbeabsichtigtes
Lésen zu vermeiden.

Bei Hautreizungen unverziglich entfernen.
Nur flr den Einmalgebrauch.

Italiano
EZCare™ Softouch
Porta cannula tracheostomica

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Esparnol
EZCare™ Softouch
Portatubo para traqueotomia

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

» Thick NeoFoam® Ultra per una maggiore stabilita

» NeoFoam, morbido, traspirante, delicato sulla
pelle, assorbe il sudore

+ Progettato per garantire comfort

+ Leggero e aderente

+ N926 18” pud essere tagliato su misura

« [l materiale unico aiuto a prevenire lo scivolamento

» Non contiene lattice di gomma naturale o DEHP
plastificante

* In confezione singola

INDICAZIONI D’'USO

» NeoFoam® Ultra grueso para mejor estabilidad

+ Suave, respirable, NeoFoam para la piel que
absorbe la transpiracion

+ Disefiado para comodidad

» Ligero y con forma adaptable

+ N926 18” puede cortarse para adaptar el tamafo
+ Material Unico que ayuda a evitar el deslizamiento

» No fabricado con latex de caucho natural o DEHP
plastificante

+ En paquetes individuales

INDICACIONES DE USO

EZCare Softouch e pensato per proteggere la
cannula tracheostomica di un paziente. E destinato
all’'uso su pazienti pediatrici (neonati, infanti e
bambini).

ISTRUZIONI PER L’USO

EZCare Softouch esté destinado para fijar un tubo
de traqueotomia de un paciente. Esta destinado
al uso en pacientes pediatricos (recién nacidos,
lactantes y nifios).

INSTRUCCIONES DE USO

Misurazione

Selezionare la giusta dimensione usando il nastro
adesivo per la misurazione EZCare Softouch fornito.

Posizionare la linea di partenza sulla flangia sinistra
e ruotare intorno al collo fino alla flangia destra.

Se la misurazione & compresa nelle dimensioni,
provare prima una dimensione piu grande.

Pezzo singolo (N9105-N9111)

Passo 1 Con il lato bianco e liscio rivolto verso il
collo, inserire la linguetta con gancio nella flangia su
un lato della piastra.

Passo 2 Ritirare la linguetta sulla flangia e premere
con decisione il tessuto bianco con gancio contro

il tessuto del collare per garantire un fissaggio
corretto.

Passo 3 Avvolgere EZCare intorno al collo e
inserire la linguetta con gancio nella flangia sull’altro
lato della piastra.

Passo 4 Ritirare la linguetta sulla flangia e premere
con decisione il tessuto bianco con gancio contro

il tessuto del collare per garantire un fissaggio
corretto.

Nota: assicurarsi che EZCare sia teso, ma non
eccessivamente. Regolare come necessario.

Passo 5 Sostituire EXCare Softouch ogni 5 giorni o
in base al protocollo ospedaliero, se precedente.
Sostituire immediatamente se la linguetta con
gancio presenta usura o sporcizia visibili.

Due pezzi (N926)
Passo 1 Separare i due pezzi.
Passo 2 Con il lato bianco e liscio rivolto verso il

collo, inserire le linguette con gancio nelle flange su
un lato della piastra.

Passo 3 Ritirare la linguetta sulla flangia e premere
con decisione il tessuto bianco con gancio contro

il tessuto del collare per garantire un fissaggio
corretto.

Passo 4 Avvolgere entrambe le estremita di EZCare
intorno al collo e unirle.

Passo 5 Determinare la lunghezza corretta,
rimuovere dal collo il pezzo piu lungo e tagliare
I'eccesso.

Nota: Assicurarsi che pelle non sia esposta sulla
linguetta di sicurezza in tessuto con gancio.

Passo 6 Riunire i due lati e premere con decisione
la linguetta di sicurezza in tessuto bianco con
gancio contro il tessuto del collare per garantire un
fissaggio corretto.

Nota: assicurarsi che EZCare sia teso, ma non
eccessivamente. Regolare come necessario.
Passo 7 Sostituire EXCare Softouch ogni 5 giorni o
in base al protocollo ospedaliero, se precedente.
Sostituire immediatamente se la linguetta con
gancio presenta usura o sporcizia visibili.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE
La legge federale limita la vendita di questo
dispositivo da parte o su prescrizione di un medico.

Sostituire immediatamente se la linguetta con
gancio presenta usura o sporcizia visibili. Una
linguetta usurata pud causare la decannulazione.

Controllare regolarmente per prevenire il distacco.

Interrompere immediatamente in caso di irritazione
cutanea.

Esclusivamente per uso monopaziente.

Medicion
Seleccione el tamafio adecuado con la tira adhesiva
de medicion EZCare Softouch suministrada.

Cologue la linea de inicio en la brida en el lado
izquierdo y envuélvala por detréas del cuello hacia
la brida derecha. Si la medicién es confusa, pruebe
primero con el tamafio mayor.

Una sola pieza (N9105-N9111)

Paso 1 Con cuello lateral suave blanco, inserte la
lengieta de gancho a través de la brida en cada
lado de la placa.

Paso 2 Tire de la lenglieta sobre la brida y presione
con firmeza la tela del gancho blanco contra la tela
de la banda del cuello para asegurarse de que se
fija adecuadamente.

Paso 3 Envuelva EZCare alrededor del cuello e
inserte la lengleta del gancho a través de la brida
en el otro lado de la placa.

Paso 4 Tire de la lenglieta sobre la brida y presione
con firmeza la tela del gancho blanco contra la tela
de la banda del cuello para asegurarse de que se
fija adecuadamente.

Nota: Aseglrese de que EZCare esté tenso, pero
no demasiado estirado. Ajuste segun sea necesario.

Paso 5 Sustituya EZCare Softouch cada 5 dias o
segun el protocolo hospitalario, el que sea el plazo
mas breve.

Sustituya de inmediato si la lengleta del gancho
esta desgastada o se ve sucia.

2 piezas (N926)

Paso 1 Separe las dos piezas.

Paso 2 Con cuello lateral suave blanco, inserte las
lenglietas de gancho a través de las bridas en cada
lado de la placa.

Paso 3 Tire de la lenglieta sobre la brida y presione
con firmeza la tela del gancho blanco contra la tela
de la banda del cuello para asegurarse de que se
fija adecuadamente.

Paso 4 Envuelva ambos lados de EZCare alrededor
del cuello y juntelos.

Paso 5 Determine la longitud adecuada, aleje la
pieza mas larga del cuello y corte el exceso.

Nota: Asegurese de que la piel no esté expuesta a
la lengueta de fijacion de la tela del gancho.

Paso 6 Vuelva a juntar ambos lados y presione con
firmeza la lengleta de fijacion de la tela del gancho
blanco contra la tela de la banda del cuello para
asegurarse de que se fija adecuadamente.

Nota: Asegurese de que EZCare esté tenso, pero
no demasiado estirado. Ajuste seguin sea necesario.
Paso 7 Sustituya EZCare Softouch cada 5 dias o
segun el protocolo hospitalario, el que sea el plazo
maés breve.

Sustituya de inmediato si la lenglieta del gancho
esta desgastada o se ve sucia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Las leyes federales restringen la venta de este
dispositivo a un médico o segln sus indicaciones.

Sustituya de inmediato si la lenglieta del gancho
esta desgastada o se ve sucia. La lenglieta
desgastada puede causar pérdida de la canula.
Compruebe regularmente para evitar la
desconexion.

Interrumpa de inmediato si se presenta irritacion
en la piel.

Solo para usar en un unico paciente.

Polski
EZCare™ Softouch
Opaska do rurek tracheostomijnych

CECHY PRODUKTU

+ Cienka warstwa NeoFoam® Ultra zapewnia lepsza
stabilno$¢

+ Migkka, oddychajaca, nieszkodliwa dla skéry
opaska NeoFoam® utatwia odparowanie potu

» Wiekszy komfort pacjenta+ Mniejsza masa i lepsze
dopasowanie

+ Mozliwo$¢ przyciecia do odpowiedniego rozmiaru
(N926 18 cali)

+ Unikatowy materiat zapobiegajacy zsunieciu sig

+ Produkt wykonany bez uzycia kauczuku
naturalnego ani zmigkczacza DEHP

» Pakowanie indywidualne

ZASTOSOWANIE

Opaska EZCare Softouch stuzy do mocowania
rurek tracheostomijnych. Produkt przeznaczony do
uzytku na oddziatach pediatrycznych (noworodki,
niemowleta i dzieci starsze).

ZALECENIA DOTYCZACE UZYTKOWANIA

Pomiar

Wybierz odpowiedni rozmiar, korzystajac z
dostarczonej tasmy pomiarowej EZCare Softouch.
Rozpocznij pomiar od zaczepu po lewej stronie

i owin taSme wokot szyi do zaczepu po prawej
stronie. Jezeli warto$¢ pomiaru znajduje sie miedzy
dwoma rozmiarami, nalezy sprobowa¢ uzyé
najpierw wiekszego rozmiaru.

Opaska jednoczesciowa (N9105-N9111)

Krok 1 Ustaw gtadkg biatg powierzchnig tak, aby
byta skierowana w strone szyi, i wt6z koricéwke do
zaczepu po jednej stronie plytki.

Krok 2 Przeciagnij koricbwke przez zaczep i mocno
docisénij biaty rzep na koricowce do opaski, aby
zapewni¢ bezpieczne potgczenie.

Krok 3 Ut6z opaske EZCare na szyi i wtoz
koricowke do zaczepu po drugiej stronie ptytki.
Krok 4 Przeciagnij koricobwke przez zaczep i mocno
docisénij biaty rzep na koricowce do opaski, aby
zapewni¢ bezpieczne potaczenie.

Uwaga: Nalezy sig¢ upewni¢, ze opaska EZCare
dobrze przylega, ale nie jest naciagnieta zbyt
mocno. W razie potrzeby wyregulowac.

Krok 5 Wymieniaj opaske EZCare Softouch na
nowa co 5 dni lub czesciej, zaleznie od procedur
szpitalnych.

W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia
rzepow nalezy natychmiast wymieni¢ produkt na nowy.
Opaska dwuczesciowa (N926)

Krok 1 Rozdziel dwie czesci.

Krok 2 Ustaw gtadkg biatg powierzchnig tak, aby
byta skierowana w strone szyi, i umie$¢ koricowki w
zaczepach po obu stronach ptytki.

Krok 3 Przeciggnij koricowke przez zaczep i mocno
docisnij biaty rzep na koricowce do opaski, aby
zapewni¢ bezpieczne potaczenie.

Krok 4 Ut6z obie czesci opaski EZCare na szyi i
pofacz ze soba.

Krok 5 Ustal prawidtowg dtugo$¢, odchyl dtuzszy
segment od szyi i odetnij zbedny odcinek.

Uwaga: Nalezy sige upewnic¢, ze rzep nie dotyka
skory.

Krok 6 Ponownie potgcz obie czesci ze sobg i
mocno doci$nij biaty rzep do opaski, aby zapewni¢
bezpieczne potaczenie.

Uwaga: Nalezy sig¢ upewnic¢, ze opaska EZCare
dobrze przylega, ale nie jest naciagnieta zbyt
mocno. W razie potrzeby wyregulowaé.

Krok 7 Wymieniaj opaske EZCare Softouch na
nowg co 5 dni lub czesciej, zaleznie od procedur
szpitalnych.

W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia
rzepow nalezy natychmiast wymieni¢ produkt na
nowy.

PRZESTROGI | OSTRZEZENIA

Przepisy federalne zezwalajg na sprzedaz tego
produktu wytgcznie przez lekarzy lub na ich
zlecenie.

W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia
rzepow nalezy natychmiast wymieni¢ produkt
na nowy. Zuzycie rzepu moze spowodowac
dekaniulacje.

Nalezy regularnie sprawdzaé, czy opaska jest
prawidtowo zamocowana.

W przypadku wystgpienia podraznienia skory
nalezy zrezygnowaé z uzywania produktu.
Produkt jest przeznaczony do uzytku tylko dla
pojedynczego pacjenta.



